
 

 

 بسمه تعالی
 

 

 Kit Friedreich's Ataxiaخلاصه دستورالعمل كيت 

 آماده سازي نمونه: .1

( و در یک یا چند lµ14اليکوت شود) هر تيوب  ml 0.2كليه كيت در ميکروتيوب هاي بهتر است  Freeze & Thaw*: براي ماندگاري كيفيت كيت و جلوگيري از فرایند 

  .درجه سانتيگراد نگهداري شود)فریز دخيره سازي دماي ثابت(  -20ا آلمينيوم فویل پوشانده شده است، در دماي كه ب ml 50فالکون 

 ثانيه با استفاده از ورتکس  11برسد و  دماي محيطثانيه در دست بگيرید كه به  02دست شدن محتویات كيت، ميکروتيوب كيت را بدین صورت ابتدا در جهت یک

Mix ا استفاده از نماید. سپس بCoolRack  هریک ، به 0.2به ميکروتيوب هايlµ14 .اضافه نمایيد 

 

** :*lµ 1 از نمونه DNA (OD: 30-60 ng/µl) بر روي  به تيوب  اليکوت شده(CoolRack) .افزوده و در دستگاه ترموسایکلر با شرایط زیر قرار دهيد 

  ه در مرحل ثانيه به هر سيکل 02در این مرحله اضافه كردنExtension .دوم اهميت بالایی دارد 

 

PCR Protocol:   

Steps: Tem.:°C Time 

Initial denaturing 95°C  5' 

Denaturing 
10   

cycle 

97°C  35'' 

Annealing 62°C  35'' 

Extension 68°C  4' 

Denaturing 
20 

cycle 

97°C  35'' 

Annealing 62°C  35'' 

Extension 68°C  4' + 20s/cycle* 

Final Extension 72°C  10' 

Hold 4°C  ∞ 

*Follow the instruction manual of the thermal cycler to add 20 seconds extension time per cycle for this step. 

  قرار گيرد. ABI در دستگاه كاپيلاري  PCR Product، با شرایط زیر PCRپس از انجام  .0

 به مراكز دارنده دستگاه سکانسر در جهت خوانش فرگمنت، حتما با شركت كيمياگران سانا اكسير)كيسار( هماهنگی صورت گيرد.  PCR Productسال در صورت ار* 

 

فول  Gene Marker در نرم افزارApplications>Fragile X analysis   قسمت در  Friedreich's Ataxiaفایل آناليزبا استفاده از با بدست آمدن نتایج از دستگاه كاپيلاري،  .3

 خواهد شد. مشخص GAAتعداد تکرار ورژن 

         

 گيرند.به دست آمده، نمونه در دسته بندي زیر قرار می GAA برمبناي تعداد تکرار   .4

Normal: 5-33 GAA 

Mutable normal (Premutation): 34-43 GAA 

Borderline: 44-65 GAA 

Full-penetrance: 66-1,300 GAA 
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